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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 

Испытательной лаборатории

Производственно-коммерческого общества с ограниченной ответственностью «АВАТ»
	Наименование объекта или вида испытаний 
	Код МКС
	Характеристика

объекта или вида испытаний
	Обозначение ТНПА, устанавливающих 

требования к 

	
	
	
	показателям объекта испытаний
	методам 

испытаний

	1
	2
	3
	4
	5

	Электроустановки до  1000 В, в том числе бытовые стационарные электрические плиты                         
	31 52 99
	Сопротивление 

изоляции

Измерение величины электрического потенциала корпуса включенных бытовых стационарных электрических плит относительно заземленного сантехнического оборудования


	«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание 

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ),

4 издание 
	МВИ Мн 1068-2005 

МВИ Мн 2574-2006

МВИ Мн 1069-2005 

   

	Заземляющие 

устройства 

электроустановок                             
	31 52 99

31 52 99
	Сопротивление

 заземляющих 

устройств

Проверка наличия 

цепи между : 

-заземлителями и заземляемыми элементами;

-заземленными установками и элементами заземленной установки
	ПУЭ, ПТЭ

ПУЭ, ПТЭ


	МВИ Мн 2575-2006

МВИ Мн 1067-2005

МВИ Мн 2575-2006



	
	31 52 99
	Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ  при системе питания с заземленной нейтралью измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод
	ПУЭ, ПТЭ


	МВИ Мн 1066-2005



	Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений
	31 52 99
	Сопротивление заземляющих устройств

	ПУЭ, ПТЭ
	МВИ Мн 534--2003
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